протокол № 15/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	г. Фрязино Московской области
	«21» апреля 2008 года


	1. 
	Номер и наименование запроса котировок:
	№ 15/08-к Поставка прикроватного монитора BSM 2301 CO2 (или эквивалент) взрослый для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»   г. Фрязино

	2. 
	Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org  и www.gz-mo.ru в сети Интернет «08 » апреля 2008 г.



	
	
	

	3. 
	На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

	
	

	4. 
	Котов О.В.
	Заместитель главы администрации г.Фрязино, председатель комиссии

	5. 
	Кутилин В.А.
	Заместитель начальника отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, заместитель председателя комиссии

	6. 
	Кистенёва С.А. 
	Специалист 1 категории отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, секретарь комиссии

	7. 
	Куренев В.П.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино

	8. 
	Колосова Т.П.
	Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино

	
	что составляет  50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется.

	
	
	

	9. 
	Наименование муниципального заказчика:
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

	4.1. 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7

	4.2. 
	Телефоны, т/ф:
	(495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43

	4.3. 
	E-mail: 


	kazarinova@fryazino.net

	
	
	

	10. 
	Организатор запроса котировок:
	Отдел экономической политики и развития города администрации г. Фрязино

	5.1. 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114

	5.2. 
	Телефоны, т/ф:
	(495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74

	5.3. 
	E-mail: 


	econ@fryazino.org

	
	
	

	11. 
	Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в   период с 10 часов 00 минут «21» апреля 2008 года по 10 часов 30 минут «21» апреля 2008 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 113.

	12. 
	Существенные условия исполнения контракта:


	7.1. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
	Приложение №1 «Техническое задание» к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

	7.2. 
	Место доставки поставляемых товаров:
	Московская обл., г. Фрязино, ул.Московская, д. 7, МУЗ «Центральная городская больница имени М.В.Гольца». 

	7.3. 
	Срок поставки товаров:
	С момента подписания контракта по 31 декабря 2008 года, в течение 20 календарных дней после 30% предоплаты продукции.

	7.4. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
	Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

	7.5. 
	Максимальная цена муниципального контракта:
	455 000, 00 руб.

	7.6. 
	Источник финансирования муниципального заказа: 
	Средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

	7.7. 
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

	
	
	

	13. 
	До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока  подачи котировочных заявок  «18» апреля 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступило 2 (две) котировочных заявок на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

	
	
	

	
	№п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН
	Контактный тел.
	Дата и время поступления котировочной заявки
	Предложенная сумма муниципального контракта 

	
	1.
	ООО «КОМПАНИЯ НОВКО НОБИЛИ»
	109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 61
	7723560134
	(495) 995-10-71
	17.04.2008
15:35
(по Московскому времени)
	366 450, 00 руб.

	
	2. 
	ООО «Дин-Мед»
	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 1, офис 315
	7718509301
	(495) 644-04-28
	18.04.2008 

14:00
(по Московскому времени)
	360 000, 00 руб.

	
	
	

	14. 
	Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:



	9.1. 
	Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа:

	
	№п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	

	
	
	
	

	9.2. 
	Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
	360 000, 00руб.

	9.3. 
	В соответствии со ст. 47  Федерального закона от 21.05.2007г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа ООО «Дин-Мед» с ценой муниципального контракта  360 000, 00руб.

	9.4. 
	Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие      условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении      запроса котировок условий:

	7.1. 
	Наименование участника размещения заказа
	Цена муниципального контракта

	7.2. 
	ООО «КОМПАНИЯ НОВКО НОБИЛИ»
	366 450, 00 руб.

	
	
	

	15. 
	Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

	
	
	

	16. 
	Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

	
	
	

	17. 
	Подписи:

	
	Председатель единой комиссии 

Котов О.В.
	___________________________

	
	Заместитель председателя единой комиссии: 

Кутилин В.А.
	___________________________

	
	Члены единой комиссии:
	

	
	Кистенёва С.А. 
	___________________________

	
	Куренев В.П.
	___________________________

	
	Колосова Т.П.
	___________________________

	
	Представитель заказчика:
Главный врач

МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»

Коренской А.В.
	___________________________


Приложение №1

к протоколу рассмотрения котировочных заявок
  №15/08-к от «21» апреля 2008г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
                                                             Техническое задание

	№

п.п
	Параметр
	Требование

технического

задания

	1.
	Общая характеристика
	 

	
	Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи.
	Соответствие

	1.1
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	1.2
	Сертификат ГОСТ-Р
	Наличие

	1.3
	Санитарно-Эпидемиологическое заключение
	Наличие

	1.4
	Авторизированное письмо от производителя
	Наличие

	           Технические характеристики аппарата

	   2.
	Требования к дисплею
	

	2.1
	Цветной  жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно на экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см.
	Наличие

	2.2
	Разрешение дисплея 800х600 пиксель
	Наличие

	2.3
	Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса,  СО2
	Наличие

	2.4
	Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень  ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, ЕtСО2
	Наличие

	2.5
	Число разверток кривых: не менее 5 линий
	Наличие

	2.6
	Число отображаемых числовых параметров: не менее 6
	Наличие

	2.7
	Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек
	Наличие

	2.8
	Русифицированное меню 
	Наличие

	3.
	Требования к источнику питания
	

	3.1
	Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора
	Наличие

	3.2
	Частота сети: от 50 до 60 Гц 
	Наличие

	3.3
	Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В  ± 10% 
	Наличие

	3.4
	Встроенный аккумулятор: время непрерывной работы не менее 3-х часов
	Наличие

	3.5
	Индикация уровня заряда батарей.
	Наличие

	4.
	Вес и габариты аппарата
	

	4.1
	Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей)
	Наличие

	4.2
	Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм
	 

	5.
	Общие характеристики системы
	

	5.1
	Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД)
	Наличие

	5.2
	Встроенный  принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм.
	Возможность

	5.3
	Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции
	Возможность

	5.4
	Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий
	Наличие

	5.5
	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров
	Наличие

	5.1
	Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД)
	Наличие

	5.6
	Уровни важности тревог не менее 3-х
	Наличие

	5.7
	Кодировка тревог по звуку и цвету
	Наличие

	5.8
	Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей
	Наличие

	5.9
	Запоминание личных данных пациента
	Наличие

	5.10
	«Длинные» ( не менее 24-часовые) тренды с разрешением не менее 1 минуты
	Наличие

	5.11
	Перечень обязательных мониторируемых параметров:  ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, инвазивное давление, температура, СО2
	Наличие

	5.12
	Русскоязычное программное обеспечение 
	Наличие

	6.
	Требования к мониторингу ЭКГ
	 

	6.1
	Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ
	Наличие

	6.2
	Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару)
	Наличие

	6.3
	Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой комплектации)
	Наличие

	6.4
	Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий
	Наличие

	6.5
	Анализ сегмента ST (в базовой комплектации)
	Наличие

	6.6
	Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 д/мин
	Наличие

	6.7
	Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин.
	Наличие

	6.8
	Детекция водителя ритма
	Наличие

	6.9
	Защита от дефибрилляций
	Наличие

	7.
	Требования к мониторингу оксиметрии: 
	 

	7.1
	Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI
	Наличие

	7.2
	Диапазон измерения сатурации      1-100 %
	Наличие

	7.3
	Разрешение 1 %
	Наличие

	8.
	Требования к мониторингу пульса: 
	 

	8.1
	Диапазон измерения пульса от 1 до 300 уд. в минуту
	Наличие

	9.
	Требования к мониторингу неинвазивного АД: 
	 

	9.1
	метод измерения: осциллометрический
	Наличие

	9.2
	Наличие технологии PWWT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях
	Наличие

	9.3
	время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек
	Наличие

	9.4
	Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический
	Наличие

	9.5
	Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма
	Наличие

	9.6
	Предел давления в манжете: для взрослых             - 300 мм рт.ст.
	Наличие

	
	                                                   для новорожденных - 150 мм рт.ст.
	Наличие

	10.
	Требования к мониторингу температуры: 
	 

	10.1
	Одновременное мониторирование не менее 2-х каналов температуры (центральная и периферическая)
	Наличие

	10.2
	Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов
	Наличие

	11.
	Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа:
	 

	11.1
	Наличие методик и датчиков для измерения выдыхаемого СО2: методами основного и бокового потока
	Наличие

	11.2
	Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст.
	Наличие

	11.3
	Время прогревания 5 сек.
	Наличие

	11.4
	Цикл обновления отображения величины СО2: каждые 3 секунды при подаче тревоги
	Наличие

	11.5
	Тревога: время апноэ 5 - 40 секунд
	Наличие

	12.
	Требования к мониторингу инвазивного АД: 
	 

	12.1
	Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст.
	Наличие

	12.2
	Автоматический нулевой баланс
	Наличие

	12.3
	Диапазон расчета частоты пульса: 0,15 - 300 уд/мин.
	Наличие

	12.4
	Точность расчета частоты пульса ± 2 уд/мин.
	Наличие

	13.
	Безопасность
	 

	13.1
	Стандарт безопасности:  IEC60601-1 
	Наличие

	13.2
	Тип электробезопасности: Класс I
	Наличие

	14.
	Требования к условиям окружающей среды
	 

	14.1
	Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C
	Наличие

	15.
	Комплект поставки
	 

	15.1
	Монитор пациента
	1 шт.

	15.2
	кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения
	1 шт.

	15.3
	одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт.)
	1 комплект

	15.4
	Кабель для пульсоксиметрического датчика 
	1 шт.

	15.5
	Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением)
	1 шт.

	15.6
	воздушный шланг для манжеток НИАД
	1 шт.

	15.7
	Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см
	1 шт.

	15.8
	Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см
	1 шт.

	15.9
	Аккумулятор
	1 шт.

	15.10
	Комплект для капнометрии TG-900P  (включает датчик СО2 и адаптер для подключения датчика  к монитору)
	1 шт.

	15.11
	Адаптер воздушных путей для TG-900P (50 штук)
	1 комплект

	15.12
	Руководство по эксплуатации и установке на русском языке
	1 шт.

	16.
	Условия поставки
	 

	16.1
	Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами  и инструкцией по эксплуатации на русском языке.
	Наличие

	16.2
	Гарантийный период на систему
	12 месяцев


	Подписи:

	Председатель единой комиссии 

Котов О.В.
	___________________________

	Заместитель председателя единой комиссии: 

Кутилин В.А.
	___________________________

	Члены единой комиссии:
	

	Кистенёва С.А. 
	___________________________

	Куренев В.П.
	___________________________

	Колосова Т.П.

	___________________________

	Представитель заказчика:
Главный врач

МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»

Коренской А.В.
	___________________________
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